
 

Achtung wichtige Informationen ! 
 
Ihr Tracer wurde umgerüstet auf Batteriebetrieb.  
Er darf deshalb nicht mehr im Ex-Bereich verwendet werden! 
 
Wir haben eine aktualisierte Bedienungsanleitung beigelegt, bitte beachten Sie vor allem das Kapitel 6.3 
Batteriewechsel und die aktualisierten Technischen Daten. 
 
Alle Mess- und Bedienfunktionen stehen weiterhin unverändert zur Verfügung. 
 
Das bisherige Ladegerät darf nicht mehr verwendet werden! 
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Important information! 
 
Your Tracer has been rebuilt for disposable batterie use.  
It must not used in Ex areas any more! 
 
Hereto attached is an updated manual. Please observe mainly chapter 6.3 battery replacement and the 
updated technical data. 
 
All functions concerning measuring and handling are still available. 
 
The instrument must not be charged! 
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